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Vysledek

Na zakladé provedeného méfeni a nasledného vyhodnoceni uvedeného ve Zpravé
o dvoustranném mezilaboratornim porovnani &islo 0318-ZV-C076-19 ucastnik
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S

vyhovel

poZadavkiim pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani podle CSN EN
ISO/IEC 17043.

Datum vystaveni: 16.09.2019

Mgr.AJifi Here¢, Ph.D. Ing. FrantiSek Stanék, PhD.
referent Referatu MPZ odborny feditel pro legalni metrologii
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Nase znacka Viyrizuje: Brno
CMI-6614/2019/0318 Mgr. Jifi Herec, Ph.D. Datum: 16.09.2019

Zavérecné vyhodnoceni dvoustranného mezilaboratorniho porovnani
Vase laboratoi se zUc¢astnila dvoustranného mezilaboratorniho porovnani:
DMPZ 076-19 ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER
Po vyhodnoceni Vami vystaveného kalibra¢niho listu podle metodiky uvedené v dokumentu
CSN EN ISO/IEC 17043 Vam sdélujeme, Zze odchylky Vami uvedenych hodnot od referenénich

hodnot jsou v souladu s deklarovanymi nejistotami a Vase laboratof tak splnila podminky
stanovené pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani.

Na zakladé tohoto vyhodnoceni Ize tedy konstatovat, Ze Vase laboratof

prokazala svoji odbornou zpuisobilost.

Proti tomuto zavéru se Ize odvolat, a to pisemné do 15 dnli ode dne dorudeni tohoto
rozhodnuti.

V pfiloze Vam zasilame zpravu a osvédceni o Ucasti v tomto mezilaboratornim porovnani.
Dékujeme za spolupraci v pribéhu tohoto DMPZ.

S pozdravem
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Okruzni 31
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Ing. FrantiSek Stanék, PhD.
odborny feditel pro legalni metrologii

Prilohy: Zpréva o dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
Osvédceni o ugasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
Kopie: ULM/MPZ
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