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Cesky metrologicky institut, Usek legilni metrologie — Referat MPZ

C: CESKY METROLOGICKY INSTITUT A

OSVEDCENI

O UCASTI V DVOUSTRANNEM
MEZILABORATORNIM POROVNANI
¢islo 0318-OV-C083-16

Pfedmét dvoustranného mezilaboratorniho porovnéni:

PRISTROJE PRO MERENI MAGNETICKYCH
VELICIN A CHARAKTERISTIK

MERIDLO INTENZITY MAGNETICKEHO POLE

Oznadeni porovnani: 42-083-16

Drzitel osvédcent:
PTS Josef Solnar, s.r.o.
U Hrubkua 170, 709 00 Ostrava — Nova Ves

Vysledek

Na zékladé provedeného méfeni a nésledného vyhodnoceni uvedeného ve Zprave
0 dvoustranném mezilaboratornim porovnani &islo 0318-ZV-C083-16 udastnik
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E«i pozadavkim pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani podle CSN EN ISO/IEC 17043. 4
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E Datum vystaveni:  23.06.2016 |
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L Mgr. Blanka Smardov4, Ph.D. o Ing. FrantiSek Stanék, PhD. B
% referent Referatu MPZ odborny feditel pro legalni metrologii ﬁ



