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Zprava o DMPZ ¢&islo 0318-ZV-C083-16

Organizaci dvoustranného mezilaboratorniho porovnani (déle DMPZ) zabezpetil Usek legalni
metrologie.

Utastnik DMPZ:
nazev: PTS Josef Solnafr, s.r.o.
adresa: U Hribka 170, 709 00 Ostrava — Nova Ves

ZkouSené méfidlo: métidlo intenzity magnetického pole, vyrobee PTS Josef Solnaf, typ MP3-
D, vyrobni ¢islo 2013054, rozsah (0 + 20) kA/m.

Kalibraéni list uastnika: &. MT 10/2016 ze dne 30.05.2016.

Metoda, postup méfeni uéastnika: postup &. A 04-53/32.

Referenéni laboratof: CMI, Laboratofe primarni metrologie Praha, Oddé&leni
elektromagnetickych veli¢in.

Kalibraéni list referenéni laboratofe: €. 8017-KL-M0060-16 ze dne 07.06.2016.

Metoda, postup méfeni referencni laboratofe: stejnosmémé méfeni — postup &. 817-MP-C609
a stfidavé méfeni — postup ¢. 817-MP-C608.

Vyhodnoceni vysledkii méfeni je zpracovano v souladu s dokumentem CSN EN ISO/IEC
17043:

x (] —X re)
Pro matematické vyhodnoceni byl pouZit vzorec: E, = I: ! kde:
2
U:’ab ps Uref
Xiab - hodnota uvedena uéastnikem DMPZ, Ulap - nejistota hodnoty xiyp,
Xyt - referenéni hodnota, Uset - nejistota referenéni hodnoty.

V pfipadé, Ze ‘En |< 1, je mé&feni hodnoceno jako vyhovujici (oznadeno A), tzn. odchylka
hodnoty uvedené Ucastnikem od referenéni hodnoty je men$i nebo rovna

lrr2 2
+ U:’ab i Urqf *

V ptipadé, Ze IEn | > 1, je méfeni hodnoceno jako nevyhovujici (oznaéeno N).

Tabulka vysledki hodnoceni naméfenych hodnot z kalibraénich listi je uvedena v piiloze.

Hodnoceni: Poéet hodnot celkem 12
Poget piijatelnych hodnot celkem 12
v % 100,0

Pokud je procentudlni ¢ast piijatelnych hodnot rovna nebo vy3si nez 90 % ze viech vysledkil
méfeni, ucastnik splnil podminky pfislusného porovnani. Pokud je procentualni &ast
prijatelnych hodnot niz8i nez 90 % ze viech vysledkiti méfeni, Gastnik nesplnil podminky
daného porovnani.



Zprava o DMPZ Cislo 0318-ZV-C083-16

Hodnoceni obsahové stranky kalibraénich listii neni obsahem této zpravy.
Zavér: Utastnik dvoustranného mezilaboratorniho porovnani
splnil

poZadavky stanovené pro dvoustranné mezilaboratorni porovnani v daném rozsahu a je mu
vydano Osvéd¢eni o Ucasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnani ¢islo 0318-OV-
C083-16.



Priloha ke Zprave o vyhodnoceni DMPZ ¢islo 0318-ZV-C083-16

Meéridlo: Meéridlo intenzity magnetického pole
Vyrobce: PTS Josef Solnar
Typ: MP3-D
Vyrobni ¢islo: 2013054
Rozsah: (0 +20) kA/m
1) stejnosmérné méreni
Jmen. hodnota Xjab Ulab Xref Uref Xlab ~Xref .
E, Hodnoceni
(kA/m) (kA/m) | (kA/m) | (kA/m) | (kA/m) | (kA/m)
0,500 0,500 0,010 0,5000 0,0025 (,0000 0,000 A
1,000 1,000 0,020 1,0000 0,0050 0,0000 0,000 A
1,400 1,404 0,028 1,4100 0,0071 -0,0060 -0,208 A
2,000 2,006 0,016 2,010 0,010 -0,004 -0,212 A
10,000 10,040 0,080 10,060 0,050 -0,020 -0,212 A
18,000 18,03 0,15 18,070 0,090 -0,040 -0,229 A
Celkovy potet méfeni: 6
Potet vyhovujicich vysledki (A): 6 Legenda:
Poéet nevyhovujicich vysledki (N): 0 Xiaps Xref  |naméfend hodnota
Uspé¥nost v %: 100,0 Ulaps Uyer  |nejistota méteni
Zavislost hodnot E
E,
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0 . . — . — . S
g EE == EE]
0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
0,500 1,000 1,400 2,000 10,000 18,000

Jmenovita hodnota (kA/m)




Priloha ke Zpravé o vyhodnoceni DMPZ &islo 0318-ZV-C083-16

Odchylky od referenénich hodnot v pasmu referenc¢nich nejistot
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Priloha ke Zpravé o vyhodnoceni DMPZ &islo 0318-ZV-C083-16

2) stFidavé méreni

Uref
(kA/m)

Jmen. hodnota
(kA/m)

Xjab ~Xref
(kA/m)

Xjab
(kA/m)

0,500 0,015 0,0050 0,0000

1,000 0,030 0,010 0,000

1,400 0,042 0,014 0,000

1,994 0,024 0,020 -0,006

9,08 0,10 -0,02

17,89 0,18 -0,03

Celkovy potet méFeni:

Pocet vyhovujicich vysledki (A):
Pocet ne vujicich vysledki (N):

Xiaps Xref

naméi‘end hodnota

Ulaln Uref

nejistota méfeni
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Piiloha ke Zpravé o vyhodnoceni DMPZ &islo 0318-ZV-C083-16

Odchylky od referenénich hodnot v pasmu referenénich nejistot
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